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Für in-vitro-Diagnostik, für den professionellen Einsatz. 
Für den einmaligen Gebrauch. 
 

1 - ZIEL  
ELI.H.A RF ermöglicht die quantitative Bestimmung des Rheumafaktors Typ IgM (4, 5) durch indirekte 
Hämagglutination (10, 11). 
Mit dem Kit können 220 Tests oder 20 Reaktionen mit 11 Verdünnungen durchgeführt werden. 
 
2 - EINLEITUNG  
Der Rheumafaktor ist ein biologischer Marker von großer diagnostischer Bedeutung bezüglich des 
Verlaufs der rheumatoiden Polyarthritis bei Erwachsenen (5). 
 
3 - PRINZIP  
ELI.H.A RF basiert auf den spezifischen Hämagglutinationseigenschaften des Rheumafaktors, die in 

Waaler-Rose-Typ-Reaktionen (1, 2, 8) genutzt werden. Die Reagenz R1 besteht aus roten 

Blutkörperchen von Schafen, die durch eine Gammaglobulin-Fraktion eines Kaninchenserums gegen 

rote Blutkörperchen von Schafen sensibilisiert wurden. Das Vorhandensein des Rheumafaktors 

verursacht eine Hämagglutination der Reagenz R1 und führt zu einem rot-braunen Schleier, der die 

Cupula bedeckt. In Abwesenheit des Rheumafaktors setzen sich diese roten Blutkörperchen in Form 

einer punktförmigen Knospe am Boden der Cupula ab.  
Das Reagenz R2, bestehend aus einer Suspension nicht sensibilisierter roter Blutkörperchen von 
Schafen, gewährleistet die Spezifität der Reaktion und eliminiert die Interferenz durch natürliche Anti-
Schaf-Agglutinine (Heteroantikörper gegen Frossman, Antikörper gegen infektiöse Mononukleose und 
andere Makroglobuline). 
Die Reaktion findet in einer V-förmigen Mikrotiterplatte statt. 
Die Handhabung ist schnell und einfach. Die Ergebnisse liegen in nur 2 Stunden vor. 
 
4 - REAGENZIEN UND MATERIAL 
 

Beschreibung Anzahl 

R1 : 4,4-ml-Fläschchen der indikativen Reagenz 1 

R2 : 1-ml-Fläschchen mit Kontrollreagenz 1 

BUF: 55-ml-Fläschen mit Phosphatpuffer, pH 7,2 1 

R3 : 2-ml-Fläschen mit Adsorbens 1 

CONTROL+: 0,5-ml-Fläschen mit titrierter Positivkontrolle 1 

CONTROL -: 0,5-ml-Fläschen mit Negativkontrolle. 1 

MICROPLATE: V-förmige Mikrotiterplatte 3 

DROPPER: Spezieller Tropfer 2 
 
5 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG  
- Reagenzien sind nur für die in-vitro-Diagnostik bestimmt und müssen durch autorisiertes Personal 

eingesetzt werden.  
- Die Tests sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. 
- Alle Reagenzien außer der BUF-Reagenz enthalten Substanzen tierischen Ursprungs und sollten 

mit Vorsicht behandelt werden. 
- Die Proben sind möglicherweise ansteckend. Sie müssen mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen 

und in Übereinstimmung mit den Hygienevorschriften des Verwendungslandes behandelt werden. 
- Das Reagenz R1 enthält Substanzen menschlichen Ursprungs, die negativ auf HIV-Antikörper, 

HCV-Antikörper und Ag Hbs getestet wurden, aber als potenziell infektiöses Produkt gehandhabt 
werden sollten. 

- Die Reagenzien enthalten Natriumazid (Konzentration < 0.1 %). Das in den Reagenzien enthaltene 
Natriumazid kann mit den Schwermetallen in den Leitungen reagieren und explosive Verbindungen 
bilden. Es wird daher empfohlen, die Reagenzien nicht in den Abfluss zu schütten und die geltenden 
Empfehlungen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zu beachten.  

- Verwenden Sie keine Reagenzien, deren Verfallsdatum überschritten wurde. 
- Verwenden Sie keine Reagenzien aus verschiedenen Chargen. 
- Warten Sie, bis das Serum und die Reagenzien Raumtemperatur erreicht haben. 
- Schütteln Sie die Reagenzien R1 und R2 vorsichtig vor Gebrauch.  
- Bei der Verabreichung der Reagenzien R1 und R2 müssen Sie vorab sicherstellen, dass der Tropfer 

präzise senkrecht steht. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in den Tröpfchen befinden, 
damit die abgegebenen Mengen konstant sind. 

 
6 - SAMMLUNG UND VERARBEITUNG VON PROBEN  
Verwenden Sie frische Seren oder Seren, die bei -20°C gelagert wurden und keine trübe Hämolyse 
oder Kontamination aufweisen. 
Die Serumproben sollten bei +2-8°C für einen Zeitraum von 72 Stunden gelagert werden. Wenn die 
Seren nicht innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Entnahme getestet werden, müssen sie bei -20°C 
eingefroren werden. 
Vermeiden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen. 
Trennen Sie das Serum niemals in seine einzelnen Bestandteile. 

 
7 – LAGERUNG UND ZUBEREITUNG VON REAGENZIEN  

Die Reagenzien sind gebrauchsfertig.  
Alle bei 2-8 ° C gelagerten Reagenzien sind bis zum auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum 
stabil. Sie dürfen nicht eingefroren werden. 
 

8 – ERFORDERLICHES, ABER NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES MATERIAL  
- Automatische Pipette(n) mit einem an die zu messende Menge angepassten Pipettiervolumen, 
- Behälter für kontaminiertes Abfallmaterial; 
- Zentrifuge; 
- Hämolyseröhrchen. 
 
9 – VORGEHENSWEISE  
Warten Sie vor dem Gebrauch, bis die Reagenzien Raumtemperatur erreicht haben. 
 
9.1 – Vorbereitung der Probe  
Verdünnen Sie das zu testende Serum auf 1/20: 

• 50 µl Serum, 
• 950 µl Reagenz BUF. 

 
9.2 – Durchführung des Tests auf einer Mikrotiterplatte  
- Übertragen Sie mit einer Mehrkanal-Mikropipette 50 µl BUF-Reagenz in 12 Vertiefungen der 

Mikrotiterplatte. 
 
- Geben Sie mit einer Mikropipette 50 µl des verdünnten Serums in die erste Vertiefung.  

Mit der BUF-Reagenz mischen und vorzugsweise mit Hilfe eines „tulpenförmigen“ Mikroverdünners 
50 µl der ersten Vertiefung in die zweite Vertiefung, von der zweiten Vertiefung in die dritte Vertiefung 
und so weiter bis zur 10.  Vertiefung übertragen, wobei 50 µl der 10. Vertiefung entsorgt werden.  
Daraus ergeben sich Verdünnungen von 1/40 bis 1/20480. 

 
- Übertragen Sie 50 µl des verdünnten Serums in die 11.  

Vertiefung. Mit der BUF-Reagenz mischen und 50 µL 

entsorgen. 

Diese Verdünnung (1/40) stellt die Serumkontrolle dar, die dazu dient, die natürlichen Anti-Schaf-
Agglutinine nachzuweisen, die bestimmte Seren enthalten können. 

 
- Schütteln Sie die Reagenzien R1 und R2 vorsichtig.  

• Übertragen Sie einen Tropfen der Reagenz R1 in die ersten 10 Vertiefungen. 
• Übertragen Sie einen Tropfen der Reagenz R2 in die 11. Vertiefung (Serumkontrolle).  
• Übertragen Sie einen Tropfen der Reagenz R1 in die 12. Vertiefung (Reagenzienkontrolle), die 

dazu dient, die Gültigkeit der BUF-Reagenz und der Reagenz R1 zu überprüfen. 
 
Hinweis: Führen Sie nur eine Reagenzienkontrolle pro Testreihe durch. 
 

- Homogenisieren Sie den Inhalt der Vertiefungen sehr vorsichtig manuell, indem Sie an die Seiten der 

flachgelegten Mikrotiterplatte klopfen. 

- Lassen Sie die Platte dann bewegungslos und völlig vibrationsfrei liegen. 
- Lesen Sie die Reaktion 2 Stunden später ab. 

 
9.3 – Adsorption natürlicher Anti-Schaf-Agglutinine bei Agglutination der Serumkontrolle 
 
- Schütteln Sie die Reagenz R3 vorsichtig. 
- Geben Sie sie in ein Röhrchen und mischen Sie sie mit: 

• 0,1 ml Serum, 
• 0,3 ml Reagenz R3.  

- Lassen Sie dies 60 min lang bei Raumtemperatur inkubieren. 
- 15 Minuten lang bei 2000 U/min zentrifugieren. 
- Sammeln Sie den Kulturüberstand ein. Das Serum wird dann auf 1/4 verdünnt. 
- Verdünnen Sie den Kulturüberstand in Reagenz BUF auf 1/5, um eine adsorbierte Mutterverdünnung 

(1/20) zu erhalten.  
- Wiederholen Sie das Protokoll „Durchführung des Tests auf Mikrotiterplatte“ und ersetzen Sie die 

Mutterverdünnung durch die adsorbierte Mutterverdünnung. 
 
10 – ABLESEN UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE  
Negative Reaktion: Keine Hämagglutination. 

Vorhandensein einer punktförmigen Knospe an der Unterseite der Cupula. 
 
Positive Reaktion: Vorhandensein von Hämagglutination.  

Vorhandensein eines rot/braunen Schleiers, der die Cupula bedeckt. 
 
Beispiel: Bei einer Empfindlichkeitsschwelle von 0,2 IU/mL erhalten wir: 

 
 
Verdünn
ungen       1/40      1/80 1/160       1/320      1/640  
IU/mL 8 16 32          64      128  

     Kontrolle Kontrolle 

     -serum Reagenz 

Verdünnu
ngen 1/1280 1/2560 1/5120 1/10240 1/20480  

IU/mL 256 512 1024 2048 4096   
Serum positiv bei 1/1280 

Der Titer ergibt sich aus der letzten Verdünnung, die eine Hämagglutination zeigt.  
Der Titer in IE/ml entspricht dem Kehrwert dieser Cut-Off-Verdünnung multipliziert mit der 
Empfindlichkeitsschwelle der Kit-Reagenz. 
 
Beispiel: Wenn ein Serum bis zur Verdünnung 1/1280 positiv ist und die Empfindlichkeitsschwelle 0,2 
IE/ml beträgt, beträgt der Titer dieses Serums 1280 x 0,2 = 256 IU/mL. 
 
11 – INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE  
Die Reagenzien CONTROL+ und CONTROL- müssen während der Analyse als Serum behandelt 
werden. Der Titer des Reagenzes CONTROL+ muss dem auf dem Etikett des Fläschchens 
angegebenen Titer bei ± einer Verdünnung entsprechen. Das Reagenz CONTROL- darf keine 
Hämagglutination aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Test ungültig. 
 
12 – FEHLERURSACHEN UND EINSCHRÄNKUNGEN DES TESTS  
- Unsachgemäße Lagerung des Serums. 
- Schlechte Lagerung der Reagenzien nach dem Öffnen. 
- Verwenden Sie nur den im Kit enthaltenen Tropfer. 
- Tauschen Sie die Tropfer nicht zwischen den Reagenzien R1 und R2 aus.  
- Wenn die Reaktion in den ersten 10 Vertiefungen positiv ist, müssen Sie mit den Verdünnungen 

fortfahren, um den Grenzwert für den Hämagglutinationstiter zu ermitteln.  
- Die Serumkontrolle sollte negativ reagieren (punktförmiger Knopf). Im Falle einer Hämagglutination 

dieser Kontrolle muss der Test wiederholt werden, nachdem die natürlichen Anti-Schaf-Agglutinine 
durch Adsorption aus dem Serum entfernt wurden. 

- Die Reagenzienkontrolle muss ein negatives Ergebnis (punktförmige Knospe) aufweisen. Im Falle 
einer Hämagglutination bei dieser Kontrolle ist die Reagenz ELI.H.A RF unbrauchbar. 

- Einige Seren, deren Antikörperkonzentration sehr hoch ist, können bei den ersten Verdünnungen ein 
Zonenphänomen (mit Zurückziehen des Schleiers) verursachen, das mit den folgenden 
Verdünnungen verschwindet.  

- Der Rheumafaktor ist ein biologischer Marker von großer diagnostischer Bedeutung für den Verlauf 
der rheumatoiden Polyarthritis bei Erwachsenen. Der Rheumafaktor ist jedoch nicht spezifisch für 
rheumatoide Polyarthritis und kann im Allgemeinen in niedrigen Konzentrationen bei gesunden 
Personen (Personen über 70 Jahre) oder in Bindegeweben (Gougerot-Sjögren-Syndrom, 
systemischer Lupus erythematodes, gemischte Bindegewebe…) vorhanden werden. 
Andererseits können zu Beginn der Erkrankung oder bei behandelten Patienten schwache Titer 
beobachtet werden. 

- Der Rheumafaktorspiegel wird im Allgemeinen ab etwa 12 IE/ml als signifikant angesehen (6), wobei 
die Wahrscheinlichkeit bei höheren Titern (in der Regel ab 30 IE/ml) höher ist (7). Die 
Empfindlichkeitsschwelle, angegeben in IE/ml (gemäß WHO-Standard), wird für jede Charge im Kit 
angegeben (6). 

- Darüber hinaus ist es empfehlenswert, WAALER-ROSE Zweifarbig zu verwenden, um mittels einer 
Waaler-Rose-Reaktion auf dem Objektträger in 2 Minuten auf den Rheumafaktor zu testen. 

- Die Qualität der Reagenzien ermöglicht die Durchführung der Reaktion am Abend und die Ablesung 

am nächsten Morgen, sofern die Mikrotiterplatte nicht bewegt wird und vor Vibrationen geschützt ist. 

- In allen Fällen und bevor die endgültige Diagnose gestellt wird, sollte die Interpretation des Tests 
unter Einbeziehung aller klinischen, epidemiologischen und biologischen Daten und der Ergebnisse 
anderer Tests erfolgen. 

 
13 – LEISTUNGEN  
Die Ergebnisse der Auswertungen des ELI.HA RF-Tests weisen eine Sensitivität von 97,6 % und eine 
Spezifität von 97,4 % auf. 
 
14 – ABFALLENTSORGUNG  
Abfälle müssen gemäß den Hygienevorschriften und Gesetzen entsorgt werden, die im 
Verwendungsland für diese Art von Produkt gelten.  
Bei versehentlichem Verschütten der BUF-Reagenz: Reinigen Sie die Arbeitsfläche mit saugfähigem 
Papier und spülen Sie sie mit Wasser ab. Wenn das Serum oder eine andere Reagenz verschüttet wird: 
Mit Bleichmittel und saugfähigem Papier reinigen.  
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